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MigraPrep  ECM
培养细胞ECM基质

货号 规格

EL001

EL001S

50T (提取50盘150mm培养皿)

10T（提取10盘150mm培养皿）

重 要 提 示 ：本 试 剂 盒 专 为 科 学 研 究 设 计 ，不 适 用 于 临 床 诊 断 目 的 。请 参 阅 下 页
的 详 细 风 险 及 责 任 声 明 ，并 确 保 在 使 用 本 产 品 前 仔 细 阅 读 。

产品简介

� � � �年清华大学俞立教授实验室发现，细胞膜上的整合素蛋白

（ I n t e g r i n s）与细胞外基质（E x t r a c e l l u l a r  m a t r i x，E C M）

的结合是迁移体形成的重要条件（W u  D .，e t  a l . ,  2 0 1 7）。迈格

松生物生产的细胞外基质F可以通过模拟ECM，促进细胞与底面

黏附，进而增加迁移体产生量。

本试剂可用于促进体外培养细胞产生迁移体，继而进行原位观察

迁移体或提取迁移体等实验。

产品内容

用户自备试剂

1 ．细 胞 培 养 相 关 试 剂 和 耗 材（ 胰 酶 、培 养 皿 等 ）

2 ．1 × P B S 溶 液 ：必 须 无 菌

保存和运输

4 ℃  运 输 ，收 到 试 剂 盒 后 请 于 - 2 0 ℃ 冰 箱 保 存 ，有 效 期 1 2 个 月 。

北京迈格松生物科技有限公司 培养细胞ECM基质使用说明
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产品组成
   EL001
(50 tests)

   EL001S
 (10 tests)

细胞外基质F

说明书 一份 一份

1.5 mL 300 μL
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操作步骤

1 按 照 细 胞 外 基 质 F : P B S 为 1 : 3 0 0 的 比 例（ 最 适 浓 度 需 用 户 自

行 摸 索 ）配 制 预 处 理 液 ，按 下 表 在 皿 中 加 入 预 处 理 液 ，3 7 ℃ 培

养 箱 孵 育 1  h r 以 上 ；

2 吸 除 预 处 理 液 ，提 前 按 需 准 备 好 一 定 数 量 的 细 胞 ，按 需 要 的

密 度 接 种 于 皿 中 ；

注 ：需 提 前 确 定 提 取 迁 移 体 的 最 适 密 度 ，该 密 度 应 明 显 小 于 最 适
培 养 密 度 ，详 情 见 注 意 事 项 2 ；

按 照 细 胞 培 养 条 件 培 养 过 夜 。3

注 ：需 提 前 确 定 细 胞 培 养 的 最 适 条 件 ，详 情 见 注 意 事 项 3 。

皿规格（cm） 预处理液（mL）

0.493.5

15

10

6

9.00

4.00

1.44

结果案例

荧 光 显 微 镜 结 果

使 用 本 试 剂 1 : 1 0 0 0（ 左 ）及 1 : 3 0 0（ 右 ）原 位 产 生 迁 移 体 的 显 微 镜 照
片 。在 按 1 : 1 0 0 0 及 1 : 3 0 0 比 例 预 铺 本 试 剂 的 6 孔 板 中 种 入 细 胞 1 6 小
时 后 用 共 聚 焦 显 微 镜 观 察 。1 : 3 0 0 对 产 生 迁 移 体 的 促 进 效 果 显 著 优
于 1 : 1 0 0 0 。
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1. 可 迁 移 的 细 胞 系 和 原 代 细 胞 均 可 产 生 迁 移 体 ， 产 生 能 力 与 细
胞 本 身 性 质 相 关 ， 需 要 使 用 者 进 行 测 试 摸 索 。 推 荐 使 用 贴 壁
且 迁 移 能 力 较 强 的 细 胞 ， 或 者 在 过 表 达 Ts p a n 4 等 促 进 迁 移
体 产 生 的 基 因 后 ， 贴 壁 且 迁 移 能 力 变 强 的 细 胞 。 不 推 荐 使 用
悬 浮 的 细 胞 ， 但 可 尝 试 使 用 细 胞 外 基 质 或 基 因 编 辑 后 使 其 贴
壁 。 建 议 正 式 生 产 迁 移 体 前 ， 使 用 W G A 染 料 对 迁 移 体 进 行
原 位 染 色 ， 并 在 镜 下 观 测 迁 移 体 生 产 效 果 ；

2. 迁 移 体 需 要 在 细 胞 迁 移 过 程 中 产 生 ， 细 胞 不 宜 过 于 密 集 ， 根
据 我 们 的 经 验 ， 考 虑 到 不 同 细 胞 的 迁 移 速 率 ， 应 将 收 集 时 细
胞 汇 聚 度 控 制 在 2 0 % - 4 0 % 之 间 ， 迁 移 较 快 的 细 胞 密 度 应
适 当 降 低 ；

3. 迁 移 体 生 产 时 间 需 要 严 格 控 制 ， 时 间 过 长 过 短 都 会 降 低 迁 移
体 生 产 效 率 ， 根 据 我 们 的 经 验 ， 建 议 在 1 2 ~ 1 6  h r 左 右 ；

4. 迁 移 体 生 产 依 赖 于 细 胞 表 面 与 培 养 介 质 表 面 的 互 相 作 用 ， 不
同 细 胞 在 不 同 的 细 胞 外 基 质 上 的 迁 移 体 的 产 量 可 能 有 所 不
同 ； 另 外 ， 需 测 试 最 适 消 化 方 式 ， 过 弱 的 消 化 方 式 会 残 留 较
多 迁 移 体 ， 降 低 产 量 ， 过 强 的 消 化 及 吹 打 则 会 增 加 细 胞 破 碎
几 率 ， 降 低 样 品 纯 度 。

注意事项

北京迈格松生物科技有限公司 培养细胞ECM基质使用说明

05PAGE 06PAGE

重要风险与责任声明

   本 试 剂 盒 仅 供 科 研 用 途 ， 并 已 按 照 科 研 试 剂 相 关 标 准 和
法 规 要 求 进 行 设 计 和 生 产 。 客 户 使 用 前 ， 请 仔 细 阅 读 产 品 说
明 书 ， 必 须 保 证 遵 守 所 有 适 用 的 生 物 安 全 、 法 律 、 伦 理 和 隐
私 法 规 等 法 律 与 规 定 ， 包 括 但 不 限 于 ：

1. 本产品不得用于任何临床诊断、治疗或其他医疗用途。

2. 用户应采取适当的生物安全措施，避免感染风险，并严格遵循

生物危害物料的处理和存储规程。

3. 样本采集须遵守所有相关的伦理审查标准，保护个人隐私

，且需获得相应的知情同意。

4. 用户需按照本说明书操作，以避免样本交叉污染，并确保实

验结果的准确性。

5. 正确存储本试剂盒以保持其稳定性和有效性。未按说明

存储的产品可能导致性能下降。

6. 使用后的试剂及样本需按照当地法规安全处置。

7. 本说明书中已详细描述了产品性能及使用限制。任何超

出说明书指导的使用方式，本公司概不负责。

本公司不对因不当使用本产品或未遵守适用法规造成的任何直接或间接后
果承担法律责任。如有任何疑问或需要进一步信息，请联系客户服务部门。
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