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MigraIso
人血液总迁移体提取试剂盒

货号 规格

PRHB001

PRHB001S

20T (20× 100 总OD280粗提)

5T （5× 100 总OD280粗提）

重 要 提 示 ：本 试 剂 盒 专 为 科 学 研 究 设 计 ，不 适 用 于 临 床 诊 断 目 的 。请 参 阅 下 页
的 详 细 风 险 及 责 任 声 明 ，并 确 保 在 使 用 本 产 品 前 仔 细 阅 读 。

产品简介

本试剂盒是专门用于从人外周血或血浆样品提取迁移体的纯化
试剂盒。虽然本试剂盒也可用于处理存放在- � �℃的冻存血浆样
本，但需注意，由于不同离心转速收集血浆造成的迁移体损失程
度的不同及冻融导致的血小板碎片增加等因素，可能会影响本
试剂盒的产率和得率。

此外，本试剂盒不适用于通过滤血膜处理得到的血浆样本。本试
剂盒的优势包括快速、高效、操作简单和对实验设备要求低等，
所提取的迁移体产物质量稳定可靠，并具有较低的蛋白污染。提
取的样品可应用于进行迁移体计数、蛋白质提取分析、RNA提取
分析及细胞功能测试等多种生物学实验。
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精提液 E 20 μL 5 μL

磁珠液 F 600 μL 150 μL

15 mL离心管 20支 5支

产品组成
 PRHB001 
(20 tests)

PRHB001S
 (5 tests)

说明书 一份一份

促进剂 A 32 μL 8 μL

缓冲液 B 5 mL20 mL

稀释液 C 80 mL 20 mL

精提液 D 30 μL120 μL

产品内容
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用户自备试剂及必需仪器

1．1 × P B S  溶 液 ：必 须 无 菌

2．收 集 管（ 低 吸 附 或 封 闭 处 理 过 的 1 . 5  m L  E P 管 和 1 5  m L 离 心 管 。
本 试 剂 盒 配 有 2 0 , 0 0 0 × g 用 1 5  m L 管 ）

3 . 低 吸 附 移 液 枪 枪 头

4 . 磁 力 架

保存和运输

4 ℃  运 输 ，收 到 试 剂 盒 后 请 将 试 剂 B ~ F 保 存 于 4 ℃ 冰 箱 ，切 记 不 可 冷
冻 及 结 冰 ；试 剂 A 保 存 于 - 2 0 ℃ 。有 效 期 1 2 个 月 。促 进 液 A 为 悬 浊 液 ，
有 明 显 沉 淀 为 正 常 现 象 ，使 用 前 应 充 分 混 匀 。
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操作步骤

0  血 浆 准 备

尽 可 能 多 地 取 血 浆 层（ 但 注 意 不 能 吸 到 沉 淀 ）到 新 的 试 剂 盒 提
供 的 1 5  m L 管 。

3

尽 可 能 多 地 取 血 浆 层（ 但 注 意 不 能 吸 到 沉 淀 ），转 移 至 一 个 新
的 1 5  m L 离 心 管（ 自 备 ），室 温 离 心 2 , 0 0 0 × g ，离 心 时 间 根 据
样 品 体 积 决 定 ，若 为 1 0  m L 外 周 血 可 离 心 5  m i n ，建 议 尽 量 使
用 水 平 转 子 以 获 得 最 佳 效 果 ；

2

1

注 ：可 根 据 样 品 体 积 和 实 际 离 心 效 果 可 适 度 调 整 离 心 时 间 ，样 品 体
积 小 可 适 度 缩 短 离 心 时 间 ，样 品 体 积 大 可 适 度 增 加 离 心 时 间 ，目 标
是 最 终 需 呈 现 血 浆（ 淡 黄 色 ）、白 细 胞（ 白 色 ）、红 细 胞（ 红 色 ）的 明
确 分 层 。如 果 使 用 定 角 转 子 时 ，需 注 意 离 心 后 沉 淀 呈 倾 斜 状 ，吸 取
上 清 时 容 易 被 扰 动 混 入 上 清 中 ，需 谨 慎 操 作 。

将 外 周 血 样 品 在 室 温 下 离 心 8 0 0 × g ，时 间 根 据 样 品 体 积 决 定 ，
若 为 1 0  m L 外 周 血 可 离 心 1 5  m i n ，建 议 尽 量 使 用 水 平 转 子 以
获 得 最 佳 效 果 ；

操作流程

每 次 提 取 的 血 浆 样 品 量 建 议 1 ~ 3  t e s t ( s ) ；操 作 全 程 建 议 使 用 低 吸
附 耗 材 ，如 低 吸 附 枪 头 、低 吸 附 离 心 管 等 。

如 需 从 外 周 血 制 备 血 浆 样 品 ，推 荐 使 用 以 下 操 作 ：

封 闭 管 准 备 ：留 取 1 - 4 上 清 。在 1 - 5 前 ，将 其 加 入 低 吸 附 E p 管 ，静 置
至 少 1  m i n 后 去 除 上 清 ，瞬 离 并 尽 可 能 吸 尽 。
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人血液总迁移体提取试剂盒使用说明

1 使 用 涡 旋 仪 涡 旋 至 少 1 0  s 以 充 分 混 匀 促 进 剂 A（ 促 进 液 A 为 悬
浊 液 ，有 明 显 沉 淀 为 正 常 现 象 ）后 ，再 按 促 进 剂 A : 血 浆
= 1 : 1 0 0 0 的 比 例 加 入 促 进 剂 A ，上 下 轻 柔 颠 倒 混 匀 1 0 次 ；

2

3

按 缓 冲 液 B : 稀 释 液 C = 1 : 9 配 制 血 浆 稀 释 液 ，总 量 为 血 浆 体 积
的 3 倍 + 1 . 5  m L ；按 血 浆 : 稀 释 液 = 1 : 3 稀 释 ，预 留 1 . 5  m L 用 于
后 续 重 悬 ；

注 ： 离 心 机 的 倾 角 对 分 离 效 果 至 关 重 要 ，建 议 使 用 4 5 ° 或 以 上 倾 角
的 转 子 ，倾 角 太 小 将 导 致 沉 淀 物 吸 附 在 试 管 壁 上 无 法 汇 聚 到 试 管
底 部 。

4 ℃  2 0 , 0 0 0 × g 离 心 6 0  m i n ；

4 先 去 除 绝 大 部 分 上 清 后 ，瞬 离 后 尽 可 能 吸 除 上 清 ，并 保 留 沉 淀
；所 得 沉 淀 即 为 富 集 血 液 迁 移 体 组 分 ，可 根 据 后 续 检 测 方 法 制
备 样 品 ；留 取 上 清 用 作 后 续 的 封 闭 液 ；

5 用 1  m L 步 骤 1 - 2 预 留 的 血 浆 稀 释 液 重 悬 沉 淀 ，转 移 到 封 闭 好
的 E p 管 中 ，再 4 ℃  2 0 , 0 0 0 × g 离 心 6 0  m i n ；先 去 除 绝 大 部 分
上 清 后 ，瞬 离 后 尽 可 能 吸 除 上 清 ，并 保 留 沉 淀 ；

1  富 集 血 液 迁 移 体 组 分

人血液总迁移体提取试剂盒使用说明北京迈格松生物科技有限公司
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使 用 涡 旋 仪 涡 旋 至 少 1 0  s 以 充 分 混 匀 促 进 剂 A（ 促 进 液 A 为 悬
浊 液 ，有 明 显 沉 淀 为 正 常 现 象 ），再 按 促 进 剂 A :  缓 冲 液 B :  
P B S = 1 : 1 0 0 : 9 0 0 的 比 例 配 制 精 提 缓 冲 液 ，一 次 提 取 约 需 6 0 0  
μ L 精 提 缓 冲 液 ；

1

2  精 提 总 细 胞 迁 移 体

2 使 用 按 前 述 封 闭 管 准 备 方 法 封 闭 好 的 低 吸 附 E p 管 ；

3

加 入 2 0  μ L 精 提 缓 冲 液 重 悬 1 - 5 的 沉 淀（ 确 保 使 用 移 液 器 充 分
重 悬 沉 淀 ，直 至 无 明 显 颗 粒 物 ，其 充 分 程 度 将 直 接 影 响 分 离 效
果 ），将 混 合 液 转 移 到 封 闭 的 1 . 5  m L 低 吸 附 离 心 管 中 ；

4

5 取 1  μ L 粗 提 样 品 用 N a n o d r o p 进 行 A 2 8 0（ O D 2 8 0 ）测 定 ，建
议 有 2 ~ 3 个 重 复 ；

6 根 据 测 定 的 A 2 8 0 计 算 加 入 精 提 液 D 、E 和 磁 珠 液 F 的 用 量 ：建

议 总 O D 2 8 0 = 1 0 0（ A 2 8 0 值 × 体 积 μ L ，本 试 剂 盒 以 此 为 一 个

t e s t ）的 样 品 ；

用 2 0  μＬ小 枪 头 在 1 - 4 的 上 清 中 吸 吹 1 0 次 ；后 续 直 接 吹 打 样
品 的 枪 头 均 需 如 此 封 闭 ；
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7 向 管 中 加 入 6  μ L 精 提 液 D 每 t e s t 和 1  μ L 精 提 液 E 每 t e s t ，使

用 2 - 4 用 过 的 2 0  μ L 移 液 器 小 枪 头 充 分 混 匀 后 ，将 管 子 置 于

4  ℃ 冰 箱 中 孵 育 1 5 m i n ，8 m i n 时 使 用 移 液 枪 混 匀 一 次 ，轻

轻 吹 打 1 0 次 ；

8 加 入 1 0 0  μ L 精 提 缓 冲 液 ，无 需 混 匀 ，4 ℃  2 0 , 0 0 0 × g 离 心 2 0  

m i n ，尽 可 能 吸 除 上 清 ，并 保 留 沉 淀 进 入 下 一 步 ；

注 ：离 心 机 的 倾 角 对 分 离 效 果 至 关 重 要 ，建 议 使 用 4 5 ° 或 以 上 倾 角
的 转 子 ，倾 角 太 小 将 导 致 沉 淀 物 吸 附 在 试 管 壁 上 无 法 汇 聚 到 试 管
底 部 。

使 用 2 0  μ L 精 提 缓 冲 液 重 悬 第 2 - 8 步 的 沉 淀 ；9

使 用 涡 旋 仪 涡 旋 至 少 1 0  s 以 充 分 混 匀 磁 珠 液 F 后 ，加 3 0  μ L

磁 珠 液 F 每 t e s t 至 样 品 中 ，使 用 移 液 枪 充 分 吹 打 混 匀 后（ 吹 打

过 程 中 不 产 生 气 泡 ），向 管 中 加 入 4 0 0  μ L 精 提 缓 冲 液 后 ，置

于 4 ℃ 冰 箱 5 ~ 1 0  r p m 旋 转 孵 育 6 0  m i n ；

10

使 用 封 闭 过 的 1  m L 大 枪 头 充 分 吹 打 1 5 次 ，置 于 4 ℃ 冰 箱 中

用 磁 力 架 吸 附 1 5  m i n ；
11

12 在 尽 可 能 不 扰 动 磁 珠 的 前 提 下 ，用 封 闭 过 的 2 0 0  μ L 中 枪 头

吸 出 上 清 至 新 的 封 闭 的 1 . 5  m L 低 吸 附 离 心 管 中 ，将 上 清 在

4 ℃ 下 2 0 , 0 0 0 × g 离 心 4 5  m i n（ 为 确 保 磁 珠 清 除 干 净 ，建 议

重 复 一 次 2 - 1 1 ~ 2 - 1 2 后 ，再 进 行 后 续 离 心 ）；

13

注 ： 离 心 机 的 倾 角 对 分 离 效 果 至 关 重 要 ，建 议 使 用 4 5 ° 或 以 上 倾 角
的 转 子 ，倾 角 太 小 将 导 致 沉 淀 物 吸 附 在 试 管 壁 上 无 法 汇 聚 到 试 管
底 部 。

先 去 除 绝 大 部 分 上 清 后 ，瞬 离 后 尽 可 能 吸 除 上 清 ，并 保 留 沉

淀 ；所 得 沉 淀 即 为 精 提 总 细 胞 迁 移 体 ，可 根 据 后 续 检 测 方 法

制 备 样 品 。

注 ：该 步 骤 需 使 用 移 液 器 充 分 重 悬 沉 淀 ，直 至 无 明 显 颗 粒 物 ，其 充
分 将 程 度 直 接 影 响 分 离 效 果 ；
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4. 离心机转子角度选择：
a. 第0- 1 ~ 0 - 2步骤低速离心时，推荐尽量选用水平转子，

定角转子沉淀呈倾斜状且不实，容易被扰动混入上清中
b. 第 1 - 5步骤20 , 0 00 × g高速粗提外周血迁移体时，推荐

尽可能使用45 °（或更大）倾角的定角转子，以获取最佳
效果。
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1. 血液采集：请使用含枸橼酸钠抗凝剂的采集管进行外周血采
集。本试剂盒对EDTA抗凝血进行过测试，其血小板污染多
于前者，并未对除此之外的其他类型抗凝剂的血液样本进行
测试。用户如需使用其他抗凝剂类型采集的血液样品或其他
样品来源，建议自行评估其适用性。

注意事项

2. 样本保存：存放于-80℃的血浆及新鲜血浆均可应用于该试
剂盒；用于血浆提取的外周血样本在进行迁移体提取前的存
放时间不应超过4小时，否则溶血现象可能严重影响迁移体
的分离效果。

3. 血小板污染：为降低血小板污染，操作外周血样本时应最大
限度减少机械扰动。执行 0  血 浆 准 备 的低速离心时，应保持
在室温条件下进行；执行1 - 4之后的操作时，应保持在4℃。
若血小板污染严重，可重复步骤2-4 ~ 2 - 1 3 ，精提液D和磁
珠液F的用量可以酌情减少。

重要风险与责任声明

   本试剂盒仅供科研用途，并已按照科研试剂相关标准和
法规要求进行设计和生产。客户使用前，请仔细阅读产品说
明书，必须保证遵守所有适用的生物安全、法律、伦理和隐
私法规等法律与规定，包括但不限于：

1. 本产品不得用于任何临床诊断、治疗或其他医疗用途。

2. 用户应采取适当的生物安全措施，避免感染风险，并严格遵循

生物危害物料的处理和存储规程。

3. 样本采集须遵守所有相关的伦理审查标准，保护个人隐私

，且需获得相应的知情同意。

4. 用户需按照本说明书操作，以避免样本交叉污染，并确保实

验结果的准确性。

5. 正确存储本试剂盒以保持其稳定性和有效性。未按说明

存储的产品可能导致性能下降。

6. 使用后的试剂及样本需按照当地法规安全处置。

7. 本说明书中已详细描述了产品性能及使用限制。任何超

出说明书指导的使用方式，本公司概不负责。

本公司不对因不当使用本产品或未遵守适用法规造成的任何直接或间接后
果承担法律责任。如有任何疑问或需要进一步信息，请联系客户服务部门。
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